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Vyšetření Kritická hodnota Jednotka Poznámka

C-ANCA
POZITIVNÍ obraz C-ANCA a 

zároveň PR3 > 2
titr +/++/+++ (NIF), IU/ml (PR3)

Hlášení prvního pozitivního záchytu 

v laboratoři lékaři.

GBM > 10 U/ml
Hlášení prvního pozitivního záchytu

v laboratoři lékaři.

Tryptáza > 11,40 µg/l

Hlášení prvního pozitivního záchytu 

v laboratoři lékaři, silně pozitivní výsledky (>20) i v 

případě opakovaného nálezu.
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